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Lab.nro Naytteen kuvaus
11253 Verkostovesi, Pohjavaaran koulu, Pohjavaarantie 155, Polijavaara

SEm

MAARITYSTULOKSET / NAYTTEET

Mazritys Yksikko 11253 **STM 1352
Haju Ei todettu
Maku Ei todettu
_Escherichiacoli* _~ ___ MPNAOOmM_ O e e T T ST
Keliformiset bakteerit* MPN/100 mi 0 <1(S)
Enterokokit* pmy/100 m! 0 <1 (V)
_Heterotrof. pesakeluku22°C* __ __ pmyml = 1 - NSRS (e
pH* 7.4 «9,5, »6,5 (S)
Séhkoénjohtavuus 25 °C * uS/em 110 <2500 (S)
_Sameus* ~_ FNU__ 8 _
Variluku * mg/l Pt <5
Hapettuwuus (COD-Mn, O2) * mgl/l <0,5 «5 (S)
_Permanganaattiluku®  mgKMnO4 = <z I . «20(S)
Ammonium (NH4+) * mgll <0,00% «0,50 (S)
Nitriitti (NO2-) * mag/l <0,007 «0,50 (V)
_Nitraatti (NO3-) * - mon . GE3 o _&%500(M)_
Rauta * ugll 50 «200 (S)
Mangaani * pall 2,2 «50 (S)
Aoeedteit w0 = . x200(5
Arseeni™® ug/l 0,32 «10 (V)
Kadmium * ug/l <0,6" «5 (V)
Komi* . weh_ 3z . _«0M_
Kupari * mall 0,074 «2 (V)
Lyijy * Mg/l <0,0% «10 (V)
_Nikkeli* w08 o o %20(V). .
Nztrium * mg/l 2.3
Fluoridi * mall 0,045 «1,5 (V)
_Kordi* -~ moh AL B L %250(S)
Sulfaatti * moll 4,5 «250 (S)
Elohopea* pa/l <0,00& «1(V)

Merkintdjen selityksia: P = maaritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuii, « = pienempi tai yhtzs uuri kuin, > = suurempi kuin,
» = g urempi tai yhtdsuuri kuin.

**STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministerion asetus talousvedet

Menetelméatiedot vimeiselld sivulla, * = akkreditoitu menetelma, (A) = alihankintamszrivs

LAUSUNTO

Verkostovesitutkimus, jaksottainen seuranta
Pchjavaaran vesiosuuskunta

** Sosiaali- ja terveysministerion asetus nro 1352/2015 talousveden laaivvaatimuksista ja
valvontatutkimuksista, astunut voimaan 17.11.2015.
V= terveysperusteinen laatuvaatimus, S = laatusuositus

Veden sameus- ja variarvon seké hajun ja maun tulee olla kdyttsjien iy ihsyitéviss g, eiké iniissd saa
eziiniys epatavallisia muutoksia.

Telousvesiasetuksessa heterotrofiselle pesékeluwulle &i ole asetetiv erlinimaisarvoa, muiia siiné ei saa

Testausselosteen tulokset patevét vain tutkituille néytteille. Akkreditointi ei kosl : '2usuritoa. Selostean saa kopioida vain kokonaan.
Mittausep&varmuudet: kemiallisille menetelmille viimeiselld sivulla, kvant. mikro’iologisille menetelinille ilmoitetaan pyydettéessé
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LAUSUNTO (jatkoa edelliselta siwlta)

esiintya epatavallisia muutoksia. Verkosiove: 354 pesakeluwun tavanomainen taso on <100 pmy/ml.
VEDEN LAATU:

Naytteen rautapitoisuus ylitii verkostovedelle zsetetun enimméissuosituksen.

Verkostovesinayte taytti muicien tutkittujer omiraisuuksien suhteen asetetut laatuvaatimukset ja -
suositukset.

pmy = pesékkeen muodostava yksikkod
MPN = Most Propable Number, todennékaisii: bakteerien méara

Anna Liisa Heikkila
kemisti FM
TIEDOKSI

Kainuun Sote/terveystarkastajatlymparistotervaydenhuocito@kainu
Kainuun Sote, Sotkamo/Vuolii Virpifterveystaitastaja
Pohjavaaran koulu/(posti)

Testausselosteen tulokset patevét vain tutkituilie r7yiteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.
Mittausepévarmuudet: kemiailisille menetelmille viiimeiselld sivulla, kvant. mikrobiologisille menetelmille ilmoitetaan pyydettédessé
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MENETELMATIEDOT

Maaritys Menetelmén nimi ja tutkimusizifos (suluissa)

Haju Alustava haju (TL30)

Maku Alustava maku (TL30)

Escherichia coli*
Koliformiset bakteerit*

Enterokokit*
Heterotrof. pesakeluku 22 °C *

pi?

_Sahrénjohtawuus 25°C*

Sameus *

Variluku *

Hapettuwuus (COD-Mn, 02) *
_Ammonium (NH4+)*

Nitriitti (NO2-) *
Nitraatti (NO3-) *

SFS-EN IS0 9308-2:2014 (TL. \7)

SFS EN ISO 7899-2:2000 ( LA

SFS-EN IS0 6222:1999 (TL lﬁ?)

SFS 3021 (1979), muunneiiu (71.30)
_SFS-EN 27888 (1994), korj. 25°C, mittaus huonieen l[amp6t. (TL30)
SFS-EN ISO 7027 (2000) (TL30)

SFS-EN ISO 7887, osa 6 (2012) (TL30)

SFS 3036 (1981) (TL30)

_Siséinen FlA-menetelma LAGY, perustuu SFS 3032 (1976) (TL30)
"SFS-EN ISO 13395 (1997), Fi/~analysaattori (TL.30)

SFS-EN ISO 13395 (1997), ii£-anaiysaattori (TL30)

Rauta * ICP-MS, SFS-EN IS0 17294-1 (2006) ja 17294-2(2005) (TL30)
_Mangaani *_ . ICP-MS,SFS-ENiSO 17204 1 ’ZOOG)Ja 17294-2(2005) (TL30)
Alumiini * ICP-MS, SFS-EN ISO 17294- 1 (2006) ja 17294-2(2005) (TL30)
Arseeni * ICP-MS, SFS-EN iSO 17294- 1. (2006) ja 17294-2(2005) (TL30)
Kadmium * ICP- MS SFS-EN ISO 17284-1 (2006) ja 17294-2(2005) (TL30)
Kromi* - _ICP-MS,SFS-ENISO 17224-1 . 2006) ja 17294-2(2005) (TL30)
Kupari * "ICP-MS, SFS-EN IS0 17294-1 12008) ja 17294- ?(2005) (TL30)
Lyijy ™ ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 zOOJ);a 17284-2(2005) (TL30)
Nixkeli * ICP-MS, SFS-EN ISC 17294-1 (2006) ja 17294-2(2005) (TL.30)
_Natrum>*_ . _iC_PQ_ES SFS-EN ISO 11885 2003) (TL30) e
" Fluoridi * SFS-EN IS0 10304-1 (2009). innikromatografia (TL30)
Kloridi * SFS-EN ISC 10304-1 (200¢;, isnikroimatografia (TL.20)
Sulfaatti * SFS-ENISC 10304-1 {2009;, . natografia (TL30)
Elohopea* FS-EN ELC 17852 (2008) (iL.30)
TUTKIMUSLAITOSTIEDOT
Tunnus Tutkimusiaitoksen nimi
TL107 Skyt Oy, Kajaanin lakoratoric
TL30

SKYT Oy, Kuopion iaboratorio

MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT

Magritys Nayte Tu Inksex. ~*:m GMUUS Maarityspvm.
_Haju e 4016/11253 o L 11.52016° . =
Maky o 2016/1125 »1 o .- 1152006 T
_Escherichia coli* o - 10.5.2016
_Koliformiset b_a_ﬂ_g_t_eent* e _?016/112*; . . 10.5.2016
_Enterokokit* o 2018/11253 o ~10.5.2016
_Heterotrof. pesakeluku 22°C* 201611253 - 1052016
“pH* o 2016M1255  £0,7 yke - 1052016
Sohxonjohtawus 25°c* 2016/112! +5 % ] 10.5.2016
Sameus * s 2016/112F 3 212% o _11 52016
“Variluku * __ 2016/11253 M4 2] - 1152016
Hapettuyy_u_s (C()D Nlng)* L .~2_Q1§.’1_1252 Mag ' ) 11.5.2016
_Ammonium (NH4+)* 2018111253 ]\ 11.5.2016
_Nigiitti (NO2-) ¥~ T 2015/11253  Waar & 11.52016
_Nitraatti (NO3-) * o 2016/1125’, 8% _ - B 11.5.2016
Revta* - 17.5.2016
e 1. ) L _ . 1752016
e Maafl y‘;ldjc,l @his o ~ 17.5.2016
S £27% = o 47152016
. Maaritysrajan o 'us o ) 17.5.2016
. 15 % o _ 1752016
o =12 ¢ - ) 17.5.2018
I - e 1 i Vr'/jcu”yolc‘?j an alus 1752016 i
_Nikkeli * /\J\O/ 1253 +25% 17.5.2016_

Testausselosteen tulokset patevét vain tutkituille néytteille. Akkreaiicind ei koska
Miitausepé&varmuucet: kemiellisille menetelmille viimeiselid sivulla, kvani. ko

‘wusunioa. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.
soyisille meneteiimilie ilmoitetaan pyydettéessé
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MITTAUSEPAVARMUUSTIELOT (jatkoa edellis¢itd sivuita)

Mééaritys Mavte Tuloksen ep&varmuus Maéarityspvm.
_Natrium> 20°5(1253 #12% _ 1752016
_Fluoridi* _ ... 201612263 a#abqon " . 152096
_Kloridi * o o 2OTGITARES A S S e A DRI

Sulfaatti * 2016/11253 210 % 12.5.2016

Elohopea* 257511253  Maéritysrajan alitus 17.5.2016

Testausselosteen tulokset pétevit vain tuikituille 2 vieilie. Alkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa kopioida vain kokonean.
Mittausepévarmuudet: kemiallis:ile menetelmilie vi wueiselld sivulla, kvant. mikrobiologisille menetelmille ilmoitetaan pyydetidessé



